Postepowanie nr ZZ/4100/1300013722/2023

Przeglad serwisowy systemow analizy spalin na bloku energetycznym nr 31 9 w Enea Elektrownia Potaniec S.A.
Opis Przedmiotu Zaméwienia - OPZ

Specyfikacja techniczna - zatgeznik nr 1 do Ogloszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

Wykonywanie przegladéw serwisowych systeméw analizy spalin, zainstalowanych na kominie nr 3 oraz na bloku
energetycznym nr © w Enea Elektrownia Potfaniec, w latach 2023-2024.

Kod CPV Nazwa CPV
50410000-2 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej
.  PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest Wykonywanie przegladéw serwisowych systemoéw analizy spalin, zainstalowanych na kominie nr
3 oraz na bloku energetycznym nr @ w Enea Elektrownia Potaniec, w latach 2023-2024., ktére beda obejmowadé:

1. przeprowadzanie co kwartat procedury QAL-3 dla analizatoréw rteci Gasmet CMM na przewodach B,C,D komina nr 3w
oraz na bloku nr ©.

2. wykonywanie pbtrocznych i rocznych przegladdw serwisowych analizatoréw rteci Gasmet CMM, zainstalowanych na
przewodach B, C, D komina nr 3 oraz na bloku nr 9.

3. wykonanie pétrocznych i rocznych przegladéw serwisowych systeméw monitoringu emisji spalin, zainstalowanych na
przewodach B, C, D komina nr 3 oraz na bloku nr 9.

Il. SZCZEGOEOWY ZAKRES OBEJMULE :

1. Przeprowadzanie co kwartat procedury QAL-3 dla analizatoréw rteci Gasmet CMM na przewodach B.C.D komina nr 3w oraz

na bloku nr 9:
1.1. Przeprowadzanie testu analizatora rteci, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14181 w zakresie procedury QAL-3.

1.2. Sprawdzenie ustawien i statusow, dryftow oraz kluczowych, parametréw analizatoréw, wyjs¢ analogowych i
dwustanowych,

1.3. Sprawdzenie szczelnosci toru poboru prébki systemu pomiarowego oraz kuwety pomiarowej w analizatorze CMM,
1.4. Sprawdzenie poprawnosci ciSnief w systemie,

1.5. Sprawdzenie poprawnosci dzialania kalibratora CMM (poprawne ci$nienia i przeptywy),

1.6. Sprawdzenie ciSnienia pompy prézniowej,

1.7. Sprawdzenie wylotéw probki z analizatora, w razie konieczno$ci czyszczenie,

1.8. Sprawdzenie i Sprawdzenie interpretacja codziennych kalibracji pod katem poprawnosci dziatania systemu,

1.9. Kontrola stanu weza grzanego,

1.10. Kontrola ocieplen ztgczek przy sondzie i analizatorze - w razie koniecznosci wymiana,

1.11.Sprawdzenie analizatora Gasmet CMM za pomoca zewnetrznego kalibratora mokrym gazem (HgCl2),

1.12.Prowadzenie dokumentacji - karty kontrolne Shewhart’a, rejestry, protokoly ze sprawdzenia systemu.

PowyZszy zakres prac dotyczy analizatoréw rteci:
v na przewodzie C: w latach 2023-2024,

v'  na przewodach B,D i na bl.9: w drugim pdiroczu 2024r.

2. Wykonywanie pétrocznych i rocznych przegladdw serwisowych analizatoréw Gasmet CMM. zainstalowanych na przewodach
B D komina nr 3 oraz na bloku nr9 . w i

2.1. Wymiana i odpowiednie ustawienie lampy UV w analizatorze CMM - co p6t roku,

2.2. Sprawdzenie poprawnosci ciSnient w systemie - co pot roku,

2.3. Sprawdzenie poprawnosci dziatania kalibratora CMM (poprawne ciSnienia i przeplywy) - co pét roku,
2.4. Wymiana filtrow powietrza - co rok,

2.5.  Wymiana wkiadu w jednostce z weglem aktywnym - co rok,

2.6. Wymiana wktadu w jednostce osuszacza lub jego regeneracja - co rok,
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2.7. Sprawdzenie ciSnienia pompy prézniowej i ewentualna wymiana zestawu naprawczego, zaleznie od stanu - co pét
roku,

2.8. Wymiana zestawu naprawczego w pompie prézniowej — ¢o rok,

2.9. Sprawdzenie wylotéw probki z analizatora, w razie konieczno$ci czyszczenie - co pot roku,

2.10. Kontrola ociepler zigczek przy sondzie i analizatorze - w razie konieczno$ci wymiana - co pét roku,

2.11. Sprawdzenie i interpretacja codziennych kalibracji pod katem poprawnosci dziatania systemu - co pét roku,

2.12. Sprawdzenie tras kablowych i przewoddw pneumatycznych - co pét roku,

2.13. Czyszczenie i konserwacja sondy wraz z grzang rurg poboru probki - co pét roku,

2.14. Mycie wewnetrznej rury poboru w sondzie - ewentualnie wymiana - co rok,

2.15. Kontrola filtra w sondzie (w razie koniecznosci mycie) i wymiana o-ringéw - co pét roku,

2.16. Sprawdzenie wszystkich ztaczek gazowych, wezykéw, wylotéw - czyszczenie - co pét roku,

2.17. Kontrola stanu weza grzanego - co pof roku,

2.18. Mycie weza grzanego - co rok,

2.19. Sprawdzenie przeplywu w ezektorze oraz pomiar przeptywu probki przed ezektorem - co rok,

2.20. Kontrola rury ostonowej sondy pomiarowej - ¢o rok,

2.21. Sprawdzenie szczelnosci toru poboru prébki systemu pomiarowego oraz kuwety pomiarowej w analizatorze CMM
- ¢o pot roku.

2.22. Wymiana pozostatych elementéw systemu, ktdérych uszkodzenie zostato stwierdzone podczas przegladu.

Powyzszy zakres prac dotyczy analizatoréw rteci:
v" na przewodzie C: w latach 2023-2024,

v'  na przewodach B,D i na bl.9: w drugim p6iroczu 2024r.

3. Wvykonanie pétrocznych i rocznych przegladéw serwisowych systemdw monitoringu emisii spalin, zainstalowanych na
przewodach B. C. D komina nr 3 oraz na bloku nr 9. w zakresie:

3.1. Sprawdzenie ustawien i statusow, dryftéw oraz kluczowych parametréw analizatoréw, wyjS¢ analogowych i
dwustanowych - co pét roku,

3.2. Czyszczenie luster w kuwecie pomiarowej w analizatorze Gasmet CX4000 - co rok,

3.3. Kalibracja widma wody w analizatorze Gasmet CX4000 - co rok,

3.4. Strojenie analizatora Gasmet CX4000 - co rok,

3.5. Sprawdzenie analizatora Gasmet CX4000 gazami wzorcowymi - co pét roku,

3.6. Sprawdzenie/kalibracja analizatora OXITRACE 3220 firmy AMS lub qOXY* firmy SW Technology - co p6t roku,
3.7. Sprawdzenie/kalibracja analizatora JUM 3-700 lub ThermoFID-ES* - co p6t roku,

3.8. Sprawdzenie czujnika cyrkonowego analizatora tlenu w spalinach OXITRACE 3220 firmy AMS lub qOXY* firmy
SW Technology - co rok,

3.9. Sprawdzenie cisnied pompki w analizatorze TOC - JUM 3-700 - co p6t roku,

3.10. Wymiana membran, czyszczenie analizatora TOC - JUM 3-700 - co rok,

3.11. Wymiana wktadu oczyszczajacego powietrze do palnika w JUM 3-700 lub ThermoFID-ES* - co rok,
3.12. Sprawdzenie tras kablowych i przewod6w pneumatycznych - co p6t roku,

3.13. Demontaz, czyszczenie i konserwacja sondy wraz z grzang rurg poboru prébki - co rok,

3.14, Wymiana wkiadu filtra w sondzie wraz z O-ringami - co rok,

3.15. Sprawdzenie wydajnosci pompki prébki - co pét roku,

3.16. Wymiana zestawu naprawczego pompki prébki - co rok,

3.17. Sprawdzenie wszystkich ztaczek gazowych, wezykéw, wylotéw - czyszczenie, wymiana - co pdt roku,
3.18. Kontrola szczelnosci toru poboru probki - co pot roku,

3.19. Czyszczenie filtra /wymiana o-ringébw w kondycjonerze - co p6t roku,

3.20. Wymiana pochtaniacza CO2, silikazelu, czyszczenie filtrow w stacji przygotowania powietrza - co p6t roku.
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3.21. Wymiana pozostatych elementéw systemu, ktérych uszkodzenie zostato stwierdzone podczas przegladu.

*dot. bl. nr9

Powyzszy zakres prac dotyczy systemoéw analizy spalin:

L

¥"  na przewodach B,C,D: w latach 2023-2024,
v" na bloku nr 9: w drugim pétroczu 2024r.

W przypadku koniecznosci uzycia do napraw systeméw pomiarowych emisji spalin, zainstalowanych na kominie nr 3 i
bloku nr 9, czesci zamiennych innych niz czesci eksploatacyjne, niezbedne do wykonania przegladu serwisowego, czesci
te dostarczy Zamawiajacy w ramach utrzymywanego zapasu lub Wykonawca z rozliczeniem na podstawie odrebnego
zaméwienia.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Pracownicy Wykonawca zebowigzany-jest-pesiadaé-eseby muszg posiadaé kwalifikacje dla nastepujacych rodzajow prac,
w tym:

1.1. eksploatacji ~ dla stanowisk oséb wykonujgcych prace w zakresie, konserwacji, remontéw, montazu i kontrolno-
pomiarowym;
1.2. Osoby do realizacji przegladdw AKPiA, posiadajace Swiadectwa kwalifikacyjne do wykonywania pracy na

stanowisku eksploatacji, typu ,E” w zakresie: konserwacji, remontow, montazu i kontrolno-pomiarowym - Gr. |
pkt. 2110 do urzadzen iinstalacjiz pkt 1, 2, 3, 4, 7, 9 oraz Gr. Il pkt. 10 do urzadzeri i instalacji z pkt 1,2,3,4,6,7,8.

Wykonawca zobowigzany bedzie do Swiadczenia Ustugi polegajgcej na wykonywaniu przegladow serwisowych systeméw
analizy spalin, zainstalowanych na kominie nr 3 oraz na bloku energetycznym nr 9 w Enea Elektrownia Potaniec, w latach
2023-2024.

Prace bedace przedmiotem Umowy bedg prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, uzgodnionymi
harmonogramami lub terminami oraz zaleceniami i wytycznymi Przedstawicieli Zamawiajacego. W przypadku zagrozenia
Zwigzanego z niedotrzymaniem terminu zakoriczenia wykonywanych Prac Wykonawca w formie pisemnej powiadomi o tym
Zamawiajacego z 3 dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca bedzie zobowigzany w umowie do:

4.1. przeszkolenia osdb skierowanych do realizacji prac w zakresie bhp, ppoz. i wewnetrznych przepisdéw obowigzujacych
u Zamawiajgcego (przy wspdtudziale stuzb Zamawiajgcego);

4.2. przediozenia Przedstawicielowi Zamawiajacego na biezgco aktualizowanego imiennego wykazu osobb, ktérymi bedzie
sie postugiwat przy wykonywaniu Umowy, w tym os6b zatrudnionych (takze u podwykonawcow);

4.3. stosowania sie do przepisdw, instrukgji i zarzadzen wewnetrznych obowigzujacych na terenie Zamawiajacego;
4 4. prowadzenia prac zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy obowigzujgcg u Zamawiajgcego;

4.5. opracowania instrukgji bezpiecznej pracy Wykonawcy dostosowanej do instrukcji bezpiecznej pracy obowigzujacej u
Zamawiajgcego, opracowania i posiadania szczegétowych instrukcji w zakresie remontéw urzadzer w Elektrowni,
wymaganych do realizacji ustug na terenie oraz obiektach Zamawiajgcego w zakresie objetym Umowa;

4.6. wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami eksploatacji, dokumentacjg techniczng,
przepisami i normami bhp oraz ochrony Srodowiska;

4.7. segregacji, transportu i zagospodarowania na swdj koszt wytwarzanych odpadéw zgodnie z przepisami ustawy o
odpadach oraz wymaganiami Zamawiajgcego.

4.8. dostarczenia wilasnych pojemnikéw na odpady, oznakowanych nazwa Wykonawcy oraz kodem odpadu dla jakiego sa
przeznaczone;

4.9. uzywania do wykonania prac materiatéw nie zawierajacych wiékien ceramicznych ogniotrwatych RCF;
4.10.wyznaczenia Przedstawicieli Wykonawcy upowaznionych do dokonywania uzgodnieft z Zamawiajacym w okresie
realizacji Prac;

4.11.informowania 0 zdarzeniach potencjalnie wypadkowych i pisemnego informowania Przedstawiciela Zamawiajacego o
wnoszonych ryzykach zawodowych na teren Zamawiajacego;

4.12.poddawania sie na wniosek Zamawiajgcego audytom sprawdzajacym stan bhp, ochrony Srodowiska oraz w innym
zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego.

4.13.Wykonawca zabezpieczy niezbedne narzedzia, sprzet, Srodki i inne wyposazenie, a takze Srodki transportu nie bedace
na wyposazeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiajgcego, konieczne do wykonania Prac, w tym rusztowania
specjalistyczny sprzet, narzedzia, i inne wyposazenie, a takZe Pracownikéw z wymaganymi uprawnieniami do ich
eksploatacji.

Strona3z7

H



Postepowanie nr ZZ/4100/1300013722/2023
Przeglad serwisowy systeméw analizy spalin na bloku energetycznym nr 3 i 9 w Enea Elektrownia Potaniec S.A.
Opis Przedmiotu Zaméwienia - OPZ

4.14.Wykonawca zapewni czesci niezbgedne do wykonywania systemdw analizy spalin, zainstalowanych na kominie nr 3
oraz na bloku energetycznym nr 9. W przypadku koniecznosci uzycia do napraw systeméw pomiarowych czesci
zamiennych innych niz czesci eksploatacyjne, niezbedne do wykonania pétrocznego przegladu serwisowego, czesci
te dostarczy Zamawiajacy w ramach utrzymywanego zapasu lub Wykonawca z rozliczeniem na podstawie odrebnego
zaméwienia.

4.15. Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty zgodnie z Instrukcjg Organizaciji i Bezpiecznej Pracy Zamawiajgcego

4.16. Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej z zakresu gospodarki odpadami i
przekazywania jej Przedstawicielowi Zamawiajacego po zakoficzonych okresach rozliczeniowych w terminach
ustalonych z Zamawiajgcym lub na wniosek Zamawiajgcego.

4.17. Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Przedstawicielowi Zamawiajacego pisemnej informacji o wielkosci
zuzycia substancji niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni zgodnie z wymaganiami obowigzujacej
instrukcji Zamawiajacego.

4.18. Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie $rodki transportowe i sprzet techniczny nie bedace w dyspozycji
Zamawiajgcego, niezbedne do wykonania Prac.

4.19. Wykonawca zobowigzany bedzie do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o powstaniu sytuacji awaryjnej,
ktora uniemozliwia prawidiowe wykonywanie przedmiotu Umowy.

4.20. Wykonawca zobowigzany bedzie do informowania o wszelkich potrzebach dokonywania zmian i przerébek w
urzadzeniach, w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

4.21. W przypadku wykonywania Prac na Urzadzeniach objetych gwarancjami lub rekojmig poprzedniego wykonawcy,
Wykonawca bedzie zobowigzany uwzgledniaé informacje i zalecenia dostarczone przez Zamawiajgcego oraz
dochowaé szczegblnej ostroznosci przy wykonywaniu Prac tak, aby nie spowodowaé utraty przez Zamawiajacego
uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi dla Urzadzen.

4.22. Wykonawca bedzie uczestniczyt w spotkaniach organizowanych przez Przedstawicieli Zamawiajacego dotyczacych
uzgodnier, harmonograméw, organizacji Prac oraz koordynacji i wspoipracy w zakresie realizacji Przedmiotu
Umowy.

4.23. Na czas przejecia ustug Wykonawca zabezpieczy tymczasowe pomieszczenia socjalno-warsztatowe dla oséb
deklarowanych do wykonania Ustug (np. kontenery), jezeli to bedzie konieczne.

4.24. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Przedstawiciela Zamawiajgcego o powstaniu szkody
w srodowisku spowodowanej dziataniem Wykonawcy.

4.25. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnosé za szkolenie oraz udzielanie instruktazy w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy, ochrony Srodowiska i ppoz. zatrudnionych pracownikdéw swoich podwykonawcéw zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami Instrukgji Organizacji Bezpiecznej Pracy, i Instrukcjg ppoz. Zamawiajacego.

IV. TERMINY WYKONANIA USLUGI
1. Planowane terminy realizacji Ustug: od daty podpisania umowy do 31.12.2024r.

2. W kazdym roku obowigzywania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé dwa przeglady systemow pomiarowych
emisji spalin na kominie nr 3 oraz dwa przeglady systemu pomiarowego emisji na bloku nr 9, a takze przeprowadzi¢
procedure QAL-3 dla kazdego analizatora rteci w spalinach, zgodnie z harmonogramem na dany rok.

3. Szczegbtowe terminy wykonania poszczegblnych przegladéw Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym przed przystapieniem
do prac z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

V. WYNAGRODZENIE | WARUNKI PtATNOSCI

1. Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie ustugi musi obejmowaé wszystkie koszty wykonania prac, w szczegdlnosci:
koszty dostaw materiatdw, robocizny, koszty pracy urzadzen, koszty utylizacji odpaddw powstatych podczas
wykonywania prac, koszty pracy sprzetu i transportu, koszty ogélne i zysk.

2. Poszczegbine przeglady oraz kazda przeprowadzona procedura QAL-3 beda odrebnymi przedmiotami odbioru i
rozliczen.

Podstawg do wystawienia faktury bedzie protokdt odbioru podpisany przez przedstawicieli obu stron.

4. Warunkiem odbioru wykonanych prac jest dostarczenie raportu z wykonanego przegladu lub przeprowadzonej
procedury QAL-3.

VI. GWARANCJA | WARUNKI GWARANCIJI

1. Gwarancja na wykonane prace min. 12 m-cy

2. Celem zabezpieczenia praw Zamawiajacego na okolicznosé niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
Kontrahent przedtozy Zamawiajgcemu gwarancije

3. Wykonawca zobowiazany jest do posiadania przez caty okres obowigzywania Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej zwigzanej z prowadzong przez siebie dziatalnoscia, na standardowych rynkowych warunkach dia tego rodzaju

A
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ubezpieczen, w uznanym towarzystwie ubezpieczeniowym, ktérego obszar dziatania obejmuje, co najmniej terytorium
Polski i ktory posiada na terytorium Polski swa siedzibe, na kwote o rownowartosci minimum 2 000 000 z (stownie: dwa
miliony ztotych).

Vil. MIEJSCE $WIADCZENIA USEUG

Miejscem $wiadczenia Ustug bedzie teren Elektrowni Zamawiajacego w Zawadzie 26, 28-230 Potaniec

ViIl. WARUNKI ORGANIZACYINE DLA PRAWIDt OWEJ REALIZACII PRAC

1. Wszystkie urzadzenia, materiaty podstawowe, materialy pomocnicze oraz sprzet niezbedny dla bezpiecznej realizacji prac
obiektowych na terenie Zamawiajgcego zapewnia Wykonawca, ktéry ponosi wszystkie koszty w tym zakresie.

2. Transport technologiczny urzadzen, sprzetu, materiatéw oraz odpadow nalezy do zakresu Wykonawcy, zgodnie z zasadami
obowigzujacymi na terenie Enea Elektrownia Potaniec S.A.

3. Podczas wykonywania prac na terenie Enea Elektrownia Potaniec S.A., Wykonawce obowigzujg aktualne przepisy
wewnetrzne Zamawiajgcego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej pracy
w Enea Elektrownia Potaniec S.A., Instrukcja ochrony przeciwpoZzarowej oraz przepisy w zakresie ochrony Srodowiska
naturalnego, z ktérymi Wykonawca jest zobowiazany zapozna¢ sie na etapie przed ziozeniem ostatecznej oferty cenowej.

4. Do ohowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

4.1. Udostepnianie posiadanej dokumentacji technicznej.

4.2, Przygotowanie przepustek materiatowych na wywéz urzgdzer do naprawy.
5. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdinosci:

5.1. Skierowanie do wykonywania prac na terenie Enea Elektrownia Potaniec S.A. pracownikéw
o wymaganych kwalifikacjach zawodowych, spetniajgcych wymagania okre$lone w aktualnej instrukcji organizacji
bezpiecznej pracy obowigzujgcej w Enea Elektrownia Potaniec S.A..

5.2. Dostarczenie wymaganych instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Potaniec S.A., dokumentéw
zardwno na etapie skiadania oferty (kwestionariusz bezpieczeristwa dokument Z-6) jak i przed rozpoczeciem prac
na obiektach w Enea Elektrownia Potaniec S.A (dokumenty Z-1, Z-7), w wymaganych terminach.

5.3. Dostarczenie dokumentoéw z przeprowadzonej utylizacji pozostalych wytworzonych przez Wykonawce odpadow,
zgodnie z wymaganiami obowigzujacej instrukcji.

X. WIZJA LOKALNA

1. Zamawiajacy przewiduje (ale nie wymaga dla podmiotow, ktorzy wykonywali prace na rzecz Enea Elektrowni Potaniec
w okresie 2 lat przed ztozeniem ofert) wizje lokalng w miejscu planowanych prac.

2. W celu przeprowadzenia wizji lokalnej nalezy po ukazaniu sie ogloszenia 0 zamdwieniu skontaktowaé sie:
Krzysztof Pietrzyk, kontakt: e-mail: krzysztof.pietrzvk@enea.pl; tel.: (15) 865 68 18, kom. 885 905 302.
Wizja bedzie mozliwa w okresie 5 dni od daty ogloszenia przetargu.

Wizja lokalna musi byé poprzedzona szkoleniem przez stuzby BHP Elektrowni i zaplanowana z min. 3 dniowym
wyprzedzeniem i przestaniem wypetnionego druku Z-2.

Xl. REFERENCIE

1. Referencje dla wykonanych ustug o profilu zblizonym do ustug bedacych przedmiotem przetargu w obiektach
przemystowych, potwierdzajgce posiadanie przez Wykonawce lub Podwykonawce doswiadczenia, poswiadczone listem
referencyjnym, dla realizowanych ustug o wartosci facznej nie nizszej niz 100 000 zt netto.

Xll. WARUNKI TECHNICZNE DOPUSZCZENIA DO PRZETARGU

1.  Oferent potwierdzi przyjecie wymagan i zakresy prac okreslone w OPZ wraz z harmonogramem realizacji.

2.  Oferent przedstawi referencje okreslone j/w.

3.  Oferent przedstawi wypetniony dokument Z-6 (Kwestionariusz bezpieczeristwa i higieny pracy dla Wykonawcow).
Xili. ORGANIZACIJA REALIZAC)I PRAC

1. Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa sig zgodnie z Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w
Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna (I/NB/B/20/2013) oraz Instrukcjg Ochrony Przeciwpozarowej w Enea
Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna (I/NB/B/2/2015) dostepnymi na stronie: hitps://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-
grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dia-wykonawcow-i-dostawcow

2. Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac na terenie Zamawiajacego jest opracowanie szczegdtowych instrukcji
bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawce.
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3. Na polecenie pisemne prowadzone sg prace tylko w warunkach szczegdinego zagroZenia, zawarte
w IOBP, pozostate prace prowadzone sg na podstawie Instrukcji Organizacji Rob6t (IOR) opracowanej przez Wykonawce i

zatwierdzonej przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad i zobowigzar zawartych w IOBP.
5. Wykonawca jest zobowigazany do zapewnienia zasob6w ludzkich i narzedziowych.
6. Wykonawca bedzie uczestniczyt w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynagji i wspotpracy.
7. Wykonawca zabezpieczy niezbedne wyposazenie, a takze $rodki transportu nie bedace na wyposazeniu instalacji oraz
w dyspozycji Zamawiajacego, konieczne do wykonania Ustug, w tym specjalistyczny sprzet oraz pracownikéw z
wymaganymi uprawnieniami.
8. Wykonawca jest zobowigzany do utylizacji wytworzonych odpadow.
Wykonawca bedzie Swiadczyt Ustugi zgodnie z:
e  Zaleceniami i wytycznymi korporacyjnymi GK ENEA.
e Ustawg z dnia 21 grudnia 2000 r. o0 dozorze technicznym;
e Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska;
e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach
XIV. RAPORTY | ODBIORY
Dokumentacja wymagana przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji prac
Lp. Dokumentacja: Wyn fl)aqgana Dokument Zrédfowy:
A PRZED ROZPOCZECIEM PRAC:
Wykazy pracownikdw skierowanych do wykonywania prac na X
1 | reecz ENEA Elektrownia Potaniec S.A. wraz z Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea
" | podwykonawcami (Zatgcznik Z-1 do dokumentu zwigzanego Elektrownia Potaniec S.A nr |/NB/B/20/2013 (I0BP)
nr 2 do IOBP)
2 Whniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdéw
" | Pracownikéw X nr l/DK/B/35/2008
. . oz Instrukgcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdéw
3. | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdéw X nr I/DK/B/35/2008
4 Whiosek - zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazddw
‘| obiektéw energetycznych nr I/DK/B/35,/2008
5. | Instrukcja bezpiecznego wykonywania prac Wykonawca
6. | Harmonogram realizacji prac X Wykonawca
7. | Dokumentacja techniczna X Wykonawca
8. | Plan Kontroli i Badari producenta urzadzefi X Wykonawca
B W TRAKCIE REALIZACJI PRAC:
1. | Zmiana harmonogramu realizacji prac X Wykonawca
5 Oswiadczenie 0 zakohczeniu prac X Wykonawca
* | Oswiadczenie o gotowosci do rozruchu
c PO ZAKONCZENIU PRAC:
1 Zglo_szenie zakoriczenia prac i gotowosci wykonanych prac do Wykonawca
odbioru
Wykonawca
2. | Protokét z utylizacji odpadéw Instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi
w_Elektrowni Polaniec nr |/TQ/P/41/2014
Sprawozdania z przeprowadzonych przegladow wraz z
3. protokotami X Wykonawca
a Protokdt odbioru X Wykonawca i Zamawiajacy

XIV. DOKUMENTY WEASCIWE DLA ENFA POLANIEC S.A- Dostepne na strome mternetowej Enea Elektrownia Potaniec S.A. pod

1. 0gb6ine Warunki Zakupu Ustug

2.

Instrukcja Ochrony Przeciwpozarowej
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Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy

Instrukcja Postepowania w Razie Wypadkéw i Naglych Zachorowan

Instrukcja Postepowania z Odpadami

Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiatowego

Instrukcja Postepowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdéw

Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu

Zatacznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument zwigzany nr 4
10 Zmiana adresu dostarczania dokumentéw zobowigzaniowych

©CONDGO MW
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